
リアルタイム PCR 装置の納入仕様書 

 

１．機器    リアルタイム PCR 装置 一式 

       「Thermal Cycler Dice® Real Time System IV with PC」一式 

（タカラバイオ株式会社製）とし詳細は別紙「機器明細」のとおりとする。 

 

２．契約形態    リース契約(６年間７２ヶ月） 

令和７年８月１日～令和１３年７月３１日 

（地方自治法第 234 条の 3 に基づく長期継続契約） 

 

３．保守の有無   保守有（６年間、詳細は「機器明細」のとおり） 

 

４．納入日      令和７年７月３１日までに 

下記の納入場所に、使用可能な状態にして納入すること。 

 

５．納入場所    川越市大字小ケ谷８１７番地１ 

            川越市保健所 衛生検査課 

 

６．入札価格の算出について 

 入札価格は、納品しようとする機器の納入価格（機器の搬入現調費、保守を含むこと）

を算出すること。ただし、外税とし消費税及び地方消費税は除くこと。 

 

７．機器等の納入について 

(1) 納入する機器については、【別紙 1】リアルタイム PCR 装置 機器明細のとおりとす

る。 

(2) 【別紙 1】 リアルタイム PCR 装置 機器明細において、モデルチェンジ、バージョンア

ップ、生産停止等により入手困難となった場合は、発注者と協議の上、同等以上の

性能の後継製品を納入するものとする。 

(3) 本件は賃貸借契約に保守を含む内容であることから、納入する機器の保守サー

ビスを提供することが可能である、機器メーカーと代理店契約のある業者のみが

納入することができるものとする。 

 

８．設定作業 

(1) 発注者の指示に従い各種設定を行うこと。  

(2) その他、発注者との打ち合わせにおいて必要と認められた作業を行うこと。 



 

９．機器の納入及び現調作業 

(1) 受注者は、納品しようとする物品の仕様に漏れや誤りのないよう事前に確認し、発注

者から指定された場所に据え付けを行うこと。 

(2) 製品の梱包を解き、機器を取り出し、現調作業及び動作確認を行うこと。 

(3) 納品の際に出たゴミは、すべて持ち帰り、適正に処分すること。 

 

10．提出書類 

(1) 受注者は、入札価格明細書を作成し、落札後、速やかに発注者に提出すること。 

 

11．注意事項 

(1) 納入する物品は１年間を無償保障期間とし、不具合が発生した場合は速やかに対

処すること。 

(2) 本事業で知り得た情報については、発注者の承諾なしに第三者に提供してはならな

い。 

(3) 本仕様書の内容に疑義が生じた場合は、速やかに発注者と協議すること。 

 

  問い合わせ 

川越市保健所 衛生検査課 

   電 話 ０４９－２２７－５１０４ 

   ＦＡＸ  ０４９－２２４－２２６１ 

 

  



【別紙 1】リアルタイム PCR 装置 機器明細 

（１）リアルタイム PCR 装置 一式 

 Thermal Cycler Dice® Real Time System IV with PC  

（タカラバイオ株式会社製） 

【構成】 

・リアルタイム PCR 装置 Thermal Cycler Dice® Real Time System IV 

本体装置１台 

・解析用 PC 

・カラーレーザープリンター 

・保証期間 1 年間＋年間保守プラン５年間※（うち引取作業による定期点検５回） 

 

※保守について 

 リアルタイムPCR装置について、qPCR 年間保守プラン（TP1010）とする。 

実施内容は以下のとおり。 

１．年１回の点検及び温度校正 記録項目 

1 リッド周辺、光学系、その他構造・機能 構造・機能確認 

2 レートテスト、サイクルテスト、アップダウンテスト 自己診断テスト 

3 保守点検規定に基づく温度が規格外の場合の校正実施 反応ブロックの温度校正 

4 ブロックを撮影して、汚れが認められるときは洗浄 ブロック確認 

5 LEDの動作確認 光源確認 

6 FAM,ROX（及び搭載オプションフィルター）の光学校正 光学校正 

7 QCプレートにてPCR反応試験 PCR反応試験 

8 トレーサビリティ証明書 添付書類 

２．１年間の修理保証 記録項目 

契約期間内に発生した修理に要する費用を保証 

（但し、一部対象外部品と消耗品を除く） 

作業報告書 

※保守について、点検・修理実施時の代替機貸出費用と往復の機器輸送費を含む。 

 

（２）納入、設置、検収作業、操作研修について 

 設置について、機器と台の間に滑り止めシートを敷く、固定バンドにて機器を固

定する等のいずれかの処置を行い、耐震対策を行うこと。またその処置内容につ

いては、発注者と協議して行うものとする。 

 設置・調整後は別途費用が生じることなく製造会社規定の納品時の検収事項

（動作確認・性能確認）を行い、文書で記録を残すこと。 

 設置調整後、当所職員に対して、納入された機器を用いて操作および保守に関

する十分な説明と研修を無償で実施すること。 



 装置の操作及び維持管理に関するマニュアルを日本語版にて提供すること。 

 本システムの利用方法、装置条件等に関する最新情報が定期的に無償で提供

されること。 

 

（３）その他 

・ 契約期間満了に伴う機器の撤去費用は、本契約に含むこと。 

・ その他、本仕様書に記載がない事項及び記載事項に疑義が生じた場合につい

ては、発注者と協議をすること。 

 


